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Спрей SOLO C3 для тестирования оксидом углерода 
Тест-спрей SOLO C3 предназначен для проверки детекторов оксида углерода компании JABLOTRON, таких как 

EI208W и EI208DW.  
Он поставляется с прикрепляемым чехлом, который предотвращает нежелательное распыление тест-спрея из н. 

Содержимое спрея соответствует приблизительно 50 тестовым дозам, а один чехол рассчитан на 10 проверок.  

Информация о безопасности 
Не курите, используя тест-спрей. Не распыляйте тест-спрей на открытое пламя. Место для проведения проверки 

должно быть хорошо проветриваемым. Во время проверки избегайте любого контакта спрея с кожей или глазами. Во 
время применения спрея никогда не распыляйте его в сторону головы человека. Немедленно обратитесь за 
медицинской помощью в случае вдыхания спрея или появления раздражения на какой-либо части тела. 

Хранение  
Храните продукт в хорошо проветриваемых местах с достаточным притоком свежего воздуха. Храните его вне 

доступа детей. Избегайте воздействия очень высоких температур (> 50°C). Не прокалывайте баллончик со спреем и 
не бросайте его в огонь, даже если в нем не осталось содержимого. 

Применение: 
1. Прежде чем приступать к проверкам, внимательно прочитайте информацию о безопасности. 
2. Закрепите чехол на проверяемом детекторе окиси углерода. 
3. Снимите с чехла наклейку #2, чтобы открыть его отверстие. 
4. Вставьте распылительное сопло в готовое отверстие и распыляйте тест-спрей в течение 1 секунды. 
5. Наклейте на место защитную наклейку #2, чтобы избежать утечки спрея. 
6. После срабатывания сигнализации нажмите кнопку тестирования TEST, чтобы выключить сирену 

детектора. 
7. Детектор должен сработатьв течении минуты и, если это не произошло, то повторите испытание. 
8. После успешной проверки снимите чехол и сделайте отметку на наклейке, закрепленной на стороне 

детектора. Наклейка имеет 10 полей для ежегодных проверок, пока не истечет срок службы детектора. 
9. Если детектор не срабатывает после нескольких проверок, он вероятно неисправен, обратитесь к своему 

специалисту по обслуживанию или к производителю детектора. 

Комплект содержит: 
Спрей для тестирования оксидом углерода 1x 
Испытательный чехол 5x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечание: Несмотря на то, что данное изделие не содержит никаких 
вредных материалов, его после использования рекомендуется утилизировать 
как спрей. 
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